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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Αυτή η συσκευή εκπέμπει μια ακτίνα λέιζερ, η οποία προβάλει μια κόκκινη κουκκίδα στην 
επιφάνεια που στοχεύετε. ΠΟΤΕ μην κοιτάτε προς το σημείο εκπομπής της ακτίνας και ΠΟΤΕ 
μην τοποθετείτε το σημείο εκπομπής της ακτίνας λέιζερ κοντά στα μάτια σας.
Αν εφαρμόζετε άλλες διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής, πέραν αυτών που περιγράφονται 
στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
H ισχύς εκπομπής της ακτίνας λέιζερ είναι μικρότερη του 1mW. Ως ετούτου η συσκευή ανήκει 
στη κατηγορία 2 (Class 2) των συσκευών που εκπέμπουν ακτίνα λέιζερ.
MHN αφαιρέσετε κανένα προειδοποιητικό σήμα από την επιφάνεια της συσκευής.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 Αυτή η συσκευή είναι ένα όργανο ακριβείας που πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή.
 Να αποφεύγετε να την εκθέτετε σε σκόνη και υγρασία. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό,
μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε την επιφάνεια της.
 Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σε κραδασμούς ή χτυπήματα, επίσης αποφύγετε την 
έκθεση της σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία.
 Κρατάτε τη συσκευή καθαρή και στεγνή.
 Ελέγχετε συχνά τη κατάσταση των μπαταριών προκειμένου να αποφύγετε καταστροφή 
της συσκευής εξαιτίας διαρροής τοξικών υγρών εξαιτίας πιθανής φθοράς των μπαταριών.
 Πάντα να αφαιρείτε τις μπαταρίες, αν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές
Περιβάλλον χρήσης: Εσωτερικοί χώροι
Εύρος μετρήσεων: 0.5m έως 1m
Ακρίβεια μέτρησης: �1cm (τυπικά) επιπλέον �0,5%
Εύρος γωνίας σκόπευσης: �5ο

Τροφοδοσία: Μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
Διαστάσεις: 132(Μ) x 56(Π) x 37(Υ)mm
Βάρος: 100gr
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10ο έως 40ο

Θέσεις μνήμης (αποθήκευσης μετρήσεων): 10 (0-9)
Δυνατότητα πρόσθεσης επιμέρους μετρήσεων: συνολικά 999999m
Δυνατοί υπολογισμοί μεταξύ μετρήσεων που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη: Πρόσθεση 
(+) και Αφαίρεση (-)
Γενικοί υπολογισμοί: έξι ψηφία με δεκαδική υποδιαίρεση (+ / - / Χ / ª)
Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας: Μέσω εικονιδίου
Χρόνος αυτόματης σβέσης (αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή) : 1 λεπτό.

Για να γίνουν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μεταξύ μετρήσεων που έχουν αποθηκευτεί 
στη μνήμη για τις μετρήσεις θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια μονάδα μέτρησης π.χ m.

Εύρος μετρήσεων
Μήκος: 999999m
Επιφάνεια: 999999m2

Όγκος: 999999m3

Εύρος Υπολογισμών 
Μήκος: 999999m
Επιφάνεια: 999999m2

Όγκος: 999999m3
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Πριν τη λειτουργία της συσκευής
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετήστε και συνδέστε μια αλκαλική μπαταρία 9V, στη 
συνέχεια τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο ένδειξης χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να 
αντικαταστήσετε τη μπαταρία της συσκευής.

Σημειώσεις:
Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις σας πρέπει να σημαδεύετε ένα σκληρό επίπεδο
σημείο με ικανή επιφάνεια.
Αν το μέγεθος της επιφάνειας που σημαδεύετε είναι μικρό τοποθετήστε ακριβώς μπροστά 
από αυτή ένα μεγαλύτερο κομμάτι από επίπεδο σκληρό υλικό.
Η συσκευή δεν μπορεί να μετρήσει διαμέσου ενός τζαμιού αν και η ακτίνα λέιζερ το διαπερνά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην κοιτάτε κατευθείαν την ακτίνα του λέιζερ ούτε την αντανάκλαση της 
κοντά στην επιφάνεια που σημαδεύετε.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή

Κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε η ακτίνα να είναι σε ευθεία και κάθετη προς το τοίχο, την 
απόσταση του οποίου θέλετε να μετρήσετε και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί με την ένδειξη 
READ.

Στα διπλανά σχήματα φαίνονται δύο λανθασμένοι 
τρόποι χρήσης της συσκευής που οδηγούν σε 
λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων.

Εκπομπή λήψη υπερήχων

Καταδείκτης λέιζερ

Οθόνη

Υποδοχή 
μπαταρίας

Κουμπιά:
Mετατροπής μέτρων σε 
πόδια, διαγραφής μιας 
μέτρησης, αποθήκευσης 
μιας μέτρησης

Κουμπιά:
Ενεργοποίησης / λήψης 
μέτρησης, μετατροπής 
ποδιών σε μέτρα

Κουμπί εξόδου από μια λειτουργία

Κουμπί ανάγνωσης μιας μνήμης
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Λειτουργίες

Ενεργοποίηση (ΟΝ)
Κρατήστε πατημένο το κουμπί με την ένδειξη READ για 3 δευτερόλεπτα.

Επιλογή μέτρων ή ποδιών
Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη F/M για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης από πόδια σε μέτρα 
και αντίστροφα.

Μέτρηση από το εμπρός μέρος ή τη βάση της συσκευής
Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη F/B προκειμένου να αλλάξετε το σημείο μέτρησης από το 
εμπρός μέρος της συσκευής στη βάση της συσκευής.

Αυτόματη απενεργοποίηση (OFF)
H συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν τη χρησιμοποιήσετε για 1 λεπτό. Πιέστε ξανά
το κουμπί με την ένδειξη READ για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Μέτρηση απόστασης
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί με την ένδειξη READ για να 
πραγματοποιήσετε μια μέτρηση. Το αποτέλεσμα της μέτρησης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Αν κρατήσετε διαρκώς πατημένο το κουμπί READ η συσκευή θα μετρά συνεχώς την 
απόσταση.

Μέτρηση επιφάνειας
Βήματα για την λήψη μιας μέτρησης επιφανείας:
1. Πάρτε τη πρώτη μέτρηση πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη READ.
2. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη Χ
3. Πάρτε τη δεύτερη μέτρηση πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη READ.
4. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη =
5. Ο υπολογισμός της μετρούμενης επιφάνειας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μέτρηση όγκου
1. Πάρτε τη πρώτη μέτρηση πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη READ.
2. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη Χ
3. Πάρτε τη δεύτερη μέτρηση πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη READ.
4. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη Χ
5. Πάρτε τη τρίτη μέτρηση πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη READ.
6. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη =
7. Ο υπολογισμός του μετρούμενου όγκου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πρόσθεση και αφαίρεση μεταξύ των μετρούμενων αποστάσεων
Βήματα για τη διενέργεια υπολογισμών:
1. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη C για να μηδενίσετε την ένδειξη.
2. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη READ ή εισάγετε μια μέτρηση
3. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη + ή –
4. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη READ
5. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη + ή –
6. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη READ
7. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη = για να δείτε το αποτέλεσμα ή συνεχίστε τη διαδικασία.

Το μέγιστο αποτέλεσμα των προσθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 999999m.

Αποθήκευση μετρήσεων σε θέσεις μνήμης (0-9)
Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη MS για να εισέλθετε σε λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη 
μιας μέτρησης.
To εικονίδιο MS και η ένδειξη 0 – 9 θα εμφανίζεται στη οθόνη. Πιέστε ένα αριθμό από το 0 
έως το 9 για να επιλέξετε τη θέση μνήμης που θα αποθηκευτεί η μέτρηση. Μόλις αποθηκευτεί 
η μέτρηση θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης (μπιπ) και η συσκευή θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναμονής. Από τη στιγμή που έχει αποθηκευτεί έστω και μια μέτρηση στη μνήμη 
της συσκευής το εικονίδιο Μ θα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
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Ανάκληση μια μέτρησης που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής (0-9)
Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί με την ένδειξη MR για να 
εισέλθετε σε λειτουργία ανάκλησης μιας μνήμης.
To εικονίδιο MR και η ένδειξη 0 – 9 θα εμφανίζεται στη οθόνη. Πιέστε ένα αριθμό από το 0 
έως το 9 για να επιλέξετε τη θέση μνήμης της οποίας η αποθηκευμένη μέτρηση θέλετε να 
εμφανιστεί στην οθόνη. Αν θέλετε να δείτε μια μέτρηση που είναι αποθηκευμένη σε άλλη 
μνήμη απλά πιέστε το κουμπί με τον αριθμό που αντιστοιχεί στη μνήμη που θέλετε. Για να 
βγείτε από τη λειτουργία ανάκλησης μνήμης πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ESC.

Σημείωση: Αν καμία μέτρηση δεν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής το κουμπί με την 
ένδειξη MR είναι απενεργοποιημένο και η ένδειξη Μ δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Διαγραφή του περιεχομένου μιας μνήμης (0-9)
Πιέστε το κουμπί MR και επιλέξετε τη θέση μνήμης που θέλετε να διαγράψετε στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπί με την ένδειξη C για να διαγράψετε το περιεχόμενο της μνήμης.

Μαθηματικές λειτουργίες
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και σαν υπολογιστής τσέπης εκτελώντας τις βασικές 
μαθηματικές πράξεις (+ / - / Χ /  ª)

Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας
Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί η ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πρέπει να 
αλλάξετε μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Κουμπί ESC
Πιέστε αυτό το κουμπί για να βγείτε από τις λειτουργίες αποθήκευσης (MS) ή ανάκλησης μιας 
μνήμης (MR)

Υπολογισμοί με δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε μνήμες 
1. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη MR για να δείτε τα αποτελέσματα που έχουν αποθηκευτεί 
στις μνήμες (0 – 9)
2. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση μνήμης
3. Πιέστε το κουμπί + ή – για να προσθέσετε ή αφαιρέσετε αντίστοιχα.
4. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη MR
5. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση μνήμης
6. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη = για να δείτε το αποτέλεσμα ή συνεχίστε τη διαδικασία).

Σημειώσεις:
Για να είναι δυνατοί υπολογισμοί θα πρέπει για όλες τις μετρήσεις να έχουν χρησιμοποιηθεί οι 
ίδιες μονάδες μέτρησης.
Τα δεδομένα των μετρήσεων θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί στις μνήμες 0 έως 9
Οι διαθέσιμες πράξεις είναι μόνο πρόσθεση και αφαίρεση.


